3EC

3EC International a.s., Hrani¢éna 18, 821 05 Bratislava, Slovenska republika
Notifikovana osoba &. 2265

ES CERTIFIKAT

¢. 2022-IVD/QS-006

vydany ve shodé se Smérnici Rady &. 98/79/ES o diagnostickych zdravotnickych prostfedcich in vitro v
platném znéni potvrzuje, Ze diagnosticky zdravotnicky prostfedek in vitro podle Prilohy Ii,
seznam B,

CLIA Rubella IgG
CLIA Rubella IgM

vyrabény spoleénosti

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Kfizikova 68, 612 00 Brno, Ceska republika

je vyrabén za podminek spliiujicich pozadavky na systém jakosti, definované ve Smérnici Rady ¢&.
98/79/ES, Priloha Il, s vyjimkou bodu 4 a 6.

Notifikovana osoba ¢. 2265 provedla na uvedeny vyrobek audit systému jakosti a zjistila, Zze splifiuje
poZadavky uvedené vyse. Systém zabezpe&ovani jakosti je pfedmétem pribézného dozoru fadného
provozovani v souladu s &lankem 5., Prilohy IV Smérnice Rady ¢. 98/79/ES. Podrobny popis &asti
systéemu, pozadavku a opatfeni provedenych vyrobcem je uveden ve zpravé z auditu & 320070-320073 a
v zavéreCnem protokolu o posouzeni shody vyrobku &. 320073/2022.

Tento certifikat je vydan za nasledujicich podminek:

Vztahuje se vyhradné na systém jakosti provozovany a ovéfeny pfi vyrobé vyse uvedeného
diagnostického zdravotnického prostfedku in vitro a nenahrazuje postupy prezkouseni typu nebo
prezkoumani navrhu, jsou-li pro tento vyrobek stanoveny. Tento certifikat zUstava v platnosti, pokud
nedojde ke zménam vyrobnich podminek nebo systému jakosti, nejdéle véak do 26.05.2025. Platnost
certifikatu je podminéna provadénim a kladnymi vysledky pravidelnych roénich dozorovych auditl
a pInénim relevantnich pravnich pozadavki vyrobcem.

arina Tomin Srdo$ova, PhD.
stavitel notifikované osoby ¢. 2265
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Ceous  Bratislavé, 26.05.2022




Histéria certifikatu:

Revize Datum vydani Cislo Zadosti Popis
o posouzeni shody
IVD ZP
00 26.05.2022 320073 Prvni vydani certifikatu ¢.

2022-1IVD/QS-006




